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¢ CERTIFICATE ¢

ZERTIFIKAT

INSPEKCNI CERTIFIKAT

evidenéni ¢islo 10.696.597

vydany dle CSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

I.B.C. NV ass.,
Filignerovo namésti 1808/3
120 00 Praha 2

Na zakladé vysledkl provedené inspekce, které jsou uvedeny v Inspekéni zpravé TUV SUD
Czech., evidenéni Cislo 10.696.596 potvrzujeme shodu nize uvedeného zafizeni:

Nazev: InfraCervena podlozka

Typ: IBC 10

Vyrobni &islo: 1700111

Technické parametry: 230 V, 50 Hz, 50W

Vyrobce: I.LB.C. NV a.s., Zizkova ulice 1089, 395 01 Pacov

s pozadavky téchto predpisu

Inspekéni postup E 540-015

Nafizeni viady €. 118/2016 Sb., (Smérnice 2014/35/EU)

Narizeni vlady €. 117/2016 Sb. (Smérnice 2014/30/EU)

CSN EN 60335-1ed.3:2012(EN 60335-1:2012), €SN EN 60 335-2-17 ed.3: 2013
(EN 60335-2-17:2013), CSN EN 55014-1ed.3:2007 (EN 55014-1:2006),

CSN EN 55014-2:1998 (EN 55014-2:1997)

Podminky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekéni zpravé €. 10.696.596 ze dne 12.04.2017.

V Brné, dne 12.04.2017

. Ing. Rostislav Suchanek

- vedouci kancelare Brno

TUV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorské 994 e 142 21 Prague 4 @ Czech Republic e certification@tuv-sud.cz
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